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EXPÉRIENCES D'ENZYMOLOGIE
AVEC L'ÉLECTRODE À OXYGÈNE ET

LE SYSTÈME D'ACQUISITION ORPHY - REGRESSI

3ème PARTIE :
RÉALISATION D'UN BIOCAPTEUR EXPÉRIMENTAL

Guy DURLIAT

Les élèves montent un biocapteur enzymatique simple et en testent
l'activité. Le modèle choisi est historique : c'est celui de l'électrode à glu-
cose (Clark et Lyons, 1962) résultant du couplage d'une électrode à oxy-
gène de Clark avec la glucose-oxydase. L'enzyme peut être associé au
capteur ampérométrique sous différentes formes : soluble, ou immobilisé
par covalence ou inclusion dans un gel.

Nous décrivons ici la confection de l'électrode avec la GOD soluble.
On pourra se reporter à la référence 13 pour l'expérience avec cet enzyme
immobilisé dans un gel d'alginate.

Principe

La solution de glucose-oxydase tamponnée est maintenue au con-
tact de l'électrode par une membrane de dialyse - qui retient les protéines
-. Le glucose de la solution dans laquelle est plongé le capteur diffuse à
travers cette membrane hémi-perméable dans le compartiment enzyma-
tique où il est oxydé par la GOD avec consommation de dioxygène : l'élec-
trode ampérométrique révèle la baisse de la teneur du milieu en dioxy-
gène dissous.

Matériel

- Interface Orphy, logiciel Régressi, électrode à oxygène (1-3) et dis-
positif de mesure : voir 1ère partie,

- facultatif : 
sonde de température 0-100 °C Micrélec (2),
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amplificateur-décaleur physique Micrélec (2).
- tube de dialyse en cellulose de largeur à plat ¾ 2.5 cm (par exem-

ple : Visking, référence Polylabo 24002),
- ficelle, ruban adhésif,
- facultatif :

seringue de 1 ml avec aiguille longue (4-5 cm),
tube plastique à hémolyse scié, de diamètre légèrement supé-
rieur au corps de l'électrode.

Produits

- mélange-réactifs glucose-oxydase GOD : voir 1ère partie,
- solution de glucose dans l'eau distillée à 10 g/l,
- eau physiologique (NaCl 9 g/l).

Les montage, réglage et test de contrôle de l'électrode à oxygène
ont été décrits dans la première partie de cet article.

I PREPARATION DU BIOCAPTEUR

I.1. Préparation du sac de dialyse 

Le boudin de dialyse est assoupli par trempage dans l'eau. On
ferme une extrémité en nouant la membrane sur elle même par un dou-
ble noeud bien serré puis on la coupe à environ 3 cm de ce noeud.

On emplit le sac ainsi constitué par la solution réactive (tampon +
GOD + chromogène + POD) sur environ 1 cm.

Rem : les tubes de dialyse vieillis peuvent être efficacement net-
toyés par ébullition 10 min dans une solution Tris-EDTA (Tris-HCl pH 8,
10 mM + EDTA 1 mM) ; on lave abondamment à l'eau distillée et con-
serve au froid).

I.2. Montage (figure 1)

L'électrode - préalablement reconstituée (figure 1a) et testée
comme indiqué dans la première partie - est introduite doucement dans
ce sac en éliminant les bulles d'air. On attache le sac à dialyse sur le
corps de l'électrode au moyen de la ficelle puis du ruban adhésif (figure
1b).
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Une variante consiste à fixer le sac à dialyse sur un tube de plasti-
que scié (figure 1c) ; on charge ce montage avec la GOD et l'ajuste sur
l'électrode avec du ruban adhésif (figure 1d). Les tubes ainsi préparés
peuvent être conservés (dans l'eau et à froid) et réutilisés après lavages.

II FONCTIONNEMENT DU BIOCAPTEUR 

II.1. Réglage 

Le biocapteur enzymatique ainsi monté est plongé dans l'eau phy-
siologique de l'erlen-meyer (préalablement aérée par agitation).

On peut compléter le dispositif par la mise en place de la seringue
remplie (sans bulles d'air !) de la solution de glucose à 10 g/l (figure 2) et
éventuellement de la sonde de température permettant alors l'acquisition
simultanée des paramètres 02 et température du milieu.

Le milieu étant agité régulièrement, on amène le curseur à l'écran
à 90 % et attend la stabilisation.

Rem :
1- le signal O2 est très sensible à la position de l'électrode et à l'agita-

tion du milieu ; pour éviter des variations par ces facteurs, il est
recommandé de fixer l'erlen-meyer sur l'agitateur (potence, pince)
et de produire une agitation régulière, sans bulles et identique d'un
essai à un autre.

2- la sonde 0-100 °C peut être amplifiée : l'amplificateur-décaleur
physique adapté à l'interface (2) permet d'ouvrir une fenêtre de
mesure de 5 °C (par exemple 20-25 °C).

II.2. Acquisition 

Avec les menus de Régressi en communication avec Orphy, on pro-
gramme une acquisition :

- de durée 1 à 2 h,
- à relevé automatique (dans ce cas la fréquence des relevés est as-

servie à la variation instantanée du signal),
- avec déclenchement au clavier,
- et éventuellement avec sauvegarde automatique (accessible par Fi-

chier/Sauvegarde) si on prévoit plusieurs essais dans un fichier à
« pages » (voir 6 ou 7 et les commentaires de la 2ème partie).
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On déclenche l'acquisition par frappe de la barre espace ; après
quelques minutes (vérification à l'écran de la stabilité), on commence les
additions de glucose avec la seringue : de 100 à 300 ml.

II.3. Résultats 

L'addition de glucose au milieu est suivie, après un délai de 1 à 2
minutes (on peut faire des mesures de ce temps de réponse) :

- d'une baisse à l'écran de la teneur en dioxygène (figure 3a),
- de l'apparition progressive d'une couleur rouge dans le sac de dia-

lyse, 

ce qui indique que l'oxydation enzymatique du glucose se fait bien et
qu'elle a lieu dans le compartiment enzymatique du biocapteur, la con-
sommation de l'oxygène par la réaction (la GOD est une flavoprotéine
réoxydable par le dioxygène dissous) étant détectée par l'électrode de
Clark (se reporter à la 1ère partie pour l'équation de réaction).

La figure 3 donne un exemple de la réponse à l'écran du biocapteur
et la superposition des courbes de consommation de l'oxygène de dif-
férentes expériences.

Rem :
1- peu à peu, alors que la couleur se concentre dans le sac à dialyse, le

milieu prend une teinte rose. C'est que le produit coloré de la réac-
tion indicatrice dialyse lentement du sac vers l'eau physiologique.

2- pour l'addition des doses de glucose, le dispositif avec seringue est
préférable à des ajouts à la surface par micropipette : le glucose
déposé près de l'électrode est homogénéisé plus rapidement, le
temps de réponse est raccourci. Ce point peut faire l'objet d'une
comparaison d'optimisation.

CONCLUSIONS

Cette expérience est conçue pour une première approche des bio-
capteurs enzymatiques. L'électrode à oxygène employée, par sa simpli-
cité, et le système d'acquisition performant permettent une initiation
spectaculaire au couplage capteur électro-chimique - enzyme.

Si le test de fonctionnement est resté ici qualitatif, l'électrode à
enzyme constituée peut faire l'objet d'une étude complète de réponse vis à
vis de concentrations de glucose (état final, vitesse initiale), parallèle à
celle développée dans la 2ème partie de cet article, avec pour objectifs le
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principe des dosages par biocapteurs et l'approche de leurs performances. 

Une étape suivante est l'immobilisation de l'enzyme (par inclusion
dans un gel ou par fixation covalente sur un support) : la couche mince
enzymatique conduit alors au montage d'un biocapteur à enzyme im-
mobilisé (13).

Guy DURLIAT (membre du groupe EVARISTE)
Ecole Normale Supérieure de Cachan
Département de Biochimie-Génie Biologique
61 avenue du Président Wilson
94235 Cachan Cedex
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